AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

INSTITUTUL DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA VETERINARA BUCURESTI
NR. AUT. ANSVSA 54/21.02.2012
021201 - Sectorul 2, Str. Campul Mosilor nr. 5; Tel: 0212523124; Fax: 0212520061;

E-mail: iispv@iispv.ro; Site: www.iispv.ro; Cod fiscal: 4203644; Cont: s
02: 04 27 TR

Nr. intrare/iesire 5642 /

La Cererea de analiza nr. 409 din 21.07.2016 emisa de DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI u
SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI, S.C.0.S.A, Str. llioara nr. 16 Y, Sectoruif, gistrata -lISPV-
25594 din 22.07.2016, va transmitem rezultatele analizelor de laborator, S
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Nr. 25594  din 03.08.201

Contextul prelevarii: Supraveghere

Program prelevare: Oficial National(Supraveghere;
Circuit!

Strategie prelevare: Conform NS ANSVSA intrane
6333/06.07.2016 (Nr. 29915/05.07.201 6) 4

Proprietar: DINU Costel Ugjfate: ~

\ P
Sediu social/domiciliu: gkséx:

) Tara:ROMANIA

b4

Date cu privire la actiunea de prelevare a pro

Data si ora de 21.07.2016 - ‘() Qesponsabil prelevare: Dr \“~*= = i

prelevare:

éLocuI prelevarii: Stupina @ Metoda de prelevare: -

Date cu privire la receptia Qrobtr ’
. Data: T@atura/starea termica: Responsabil:

* Tg-:s_;e adéugate ja nivi rator FAQ1-BA-P
Opmulez mterpreta'rl oncllziile cong’nut @ #entul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. in acest BA rezultatele incercarii gi Editia 2/01.01.2016
concluzia se refera i 18 proba analizataNRezulfatele sunt inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitatilor de probe, conform documentului  Revizia 0/01.01 2016

laboratorului, ré€ponsaBilitatea esantj e solicitantul CA. Tncercrile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii

de prelevare. Se inti producerea igla a Buletinului de analiz3 fara aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in
deps
o3
&, solicitati cegfificatUMd€ acreditare la iispv@iispv.ro

original. Falsifi@ ui document §& p este in conformitate cu legislatia in vigoare. Acliunea de prelevare nu face obiectul activitatii

suplimentare, v:

Tiparit HIE Ca
Versiune in 03.08.2018/10:5
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Tabel produse/obiective, probe si teste (nr total probe:3)

Rezultate, IM, UM Concluzii

- PR- cantit. totala: 500,00 g Serviciu/Compartiment: SERVIGIUL NUTRITIE ANIMALA S| CONTAMINANTI : Rezuliatul tesi
1ISPV-25594  nr. unitati/proba:1 Pesticide " 055041 A - - testelor corespun
4 sigiare: Sigilat  oCL,0P,PCB,piretro AlfaHCHLOD =  Valoare nedetectabila < LOD prevederilor Reg. §
nr. sig: DSVSA B 19871 ide prin GC-MS//IMS 0,002 mg/kg; LOQ = UE) 396 8
22072016 stare de primire: | op'EN 1528.2:2003 0,005 mokg: - modifidggle
: = Corespunzatoare SR EN-1528- Beta-HCH LOD = Valoare nedetectabila < LOD col
:28.07.2016 Lot: 18.07.2016 1.3 4:2004 0,002 mg/kg: LOQ = ~ |
i data fab: 18.07.2016 S’R’E.N 19393/1- 0,005 mg/kg; S i
data exp: 18.07.2018 3/2014 Gama-HCl(-le- Lir;gan \Valoare nedetectabila < LOD \
cantit. lot: 200,00kg SR EN 12918/2002 tgg = 81805 rn:g/kg.;

SREN ISO DDT (suma izomeri) Vaioare nedetectabila < L8
6468/2000) (AR) (0.8) LOD = 0,002 mg/kg;

LOQ = 0,005 mg/kg; i
Heptaclor- suma LOD Valoare nedetectabila

= 0,002 mg/kg; LOQ = 0
0,005 mg/kg; x

Metoxiclor LOD = Valoare nedetectahil@n<

0,002 mg/kg; LOQ =
0,005 mg/kg; s K

:Aldrin LOD = 0,002 :Valoare nedet LOD

mg/kg; LOQ = 0,005

mg/kg; ‘

Dieldrin LOD = 0,002 Valoare n ctabila < LOD

mg/kg; LOQ = 0,005 L 4

ma/Kkg; \
Endrin (suma Valo: abila < L }
‘endrinului si

ketoendrinului ) LOD b

= 0,002 mg/kg; LOQ =

0,005 mg/kg;

HCB LOD =0,002 a edetectabija < LOB

mg/kg; LOQ = 0,005

mg/kg;

Endosulfan (suma e nedetectabfg < COD

izomeri) LOD = 0,002

Valoare nedetBgtabfla < LOD

Valo@ctabila <LOD

uma de Valoare nedetectabila < LOD
OD =0, :

Y
mglkg; LOQ = 0,088y, ha
Kg: B
CyPermethrin (suwoare nedetectabila < LOD

tggizomeri) LO
0,002 mg/kg; L,
,005 mg/kg;
S Diazino D = 0,002 Valoare nedetectabila < LOD

mg/kg; LOQ = 0,005

Clofgrifos LOD = Valoare nedetectabila < LOD
mg/kg; LOQ =
& Oo° mo/kg; .
orpirifos-metil LOD Valoare nedetectabila < LOD
0,002 mg/kg; LOQ =

0,005 mgkg; ,

EtionLOD =0,002  Valoare nedetectabila < LOD
mg/kg: LOQ = 0,005

mg/kg;

: m Fention LOD = 0,002 Valoare nedetectabila < LOD
mg/kg: LOQ = 0,005
'S mg/kg; N
or \
Q ziile continute d
gﬁ- oba analizat: -

i document se{gede

* Teste adaugate la niv
Opiniile, interpretarile
concluzia se referd n

FAO01-BA-P
jiiul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Tn acest BA rezultatele incercarii si Editia 2/01.01.2016
cle sunt inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitatilor de probe, conform documentului Revizia 0/01.01.2016
g Buletinului de analiza fara aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

£Ste In conformitate cu legislatia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatii

solicitantul CA. Incercérile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii

acreditare la iispv@iispv.ro

suplimentare, va ru

Tiparit de
Versiune nr.
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Malation LOD = 0,002 Valoare nedetectabila < LOD
ma/kg; LOQ = 0,005

0,005 mgkg; RN

Triazofos LOD = Valoare nedetectabila < LOD

0,002 mg/kg; LOQ = &

0,005 mg/kg; - \
mg/kg; ?

Profenofos LOD = Valoare nedetectabila
0,002 mg/kg; LOQ =

10,005 mg/kg; .

Phorat LOD = 0,002 Valoare nedete ila
mg/kg; LOQ = 0,005

mg/kg;

Pirimifos metil LOD = Valoare nedety i
0,002 mg/kg; LOQ =

0,005 mg/kg; e
Permethrin (suma de Valoare
[izomeri) LOD = 0,002
‘mg/kg; LOQ = 0,005
G I S
Resmethrin (suma de Valo4
izomeri) LOD = 0,002
mg/kg: LOQ = 0,005

2. Produs/Obiectiv: Miere poliflora, DINU Costel

— e TR - - . i B s e

lISPV-25594  nr. unitati/probd:2 Amitraz (suma amitraz si 24 testelor corespunde

-2 sigilare: Sigilat a .
- GC-MS/MS (ar) LOD =1 p prevederilor Reg. CE
nr. sig: DSVSA B 19872 nr. 37/2010

molkg: .

Metidation LOD = Valoare nedetectabila < LOD

0,002 mg/kg; LOQ=

0,005 mg/kg; A . S

Paration LOD = 0,002 Valoare nedetectabila < LOD

‘mg/kg; LOQ = 0,005

matkg; — . .
Paration-metil LOD = Valoare nedetectabila < LOD

0,002 mg/kg; LOQ = S
0,005 mg/kg; B

Pirazofos LOD = Valoare nedetectabila < LOD

0,002 mg/kg; LOG =

27.07.2016 stare de primire: ”g/K'gf (M) -
Corespunzatoare  Serviciu/Compartiment: S Conform (DC

03.08.2016 Lot: 18.07.2016 Nitroimidazoli prin 2550882 96/23/EC
data fab: 18.07.2016 L.C-MSI/MS (vr) (€M) DJf8Ridazol CCa= valoara®8b CCa (<cCa) DC 657/2002/EC)
data exp: 18.07.2018 i g;CcCh=
cantit. lot: 200,00kg 3@ ____________

Metronidazol Cg valogeg sub CCu (< CCul )
0,66 ug/Kg; Ci

Hg/Kg i N L v
onidazol CCaq = (¥ aloare sub CCa (< CCa )
g/Kg; CCR

valoare sub CCa { < CCa)

idazol-OH CCa valoare sub CCa (< CCa )
ug/Kg; CCR =

 Rezultate, I\, UM f - '

: - el o B e e . . 5 i Ao
] PR- | 00,00°g ici t: SERVICIU CHIMIE SI RADIOACTIVITATE . Rezultatul testului/
i i o & § i
%"SPV_;,Z — nr.i u“nar ropaé1 784-3: 2009 (4R) (E.T) 25594-3.1 : 0,54 mg/100 g festelor corespunde
; sigtiare. 7 i prevederilor SR 784-
inr. sig: 19875 \ 2/2009
* Teste adaugate la nive ator . FA01-BA-P
Opiniile, interpretaril iile continute Phtul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. In acest BA rezultatele incercarii gi Editia 2/01.01.2016
concluzia se referd Iabroba analizata. Atele sunt inscrise Tn ordinea identificarii probelor/a unitatilor de probe, conform documentului Revizia 0/01.01.2016
de prelevare. Se inte roducerea p a Buletinului de analiza faré aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

original. Falsific: acestui document s§ pgficeste in conformitate cu legislatia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatji
laboratorului, reponsaBlifitatea esantionii @ ag solicitantul CA. Incercarile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii
suplimentare, vaYagamysolicitati certificatul i@ acreditare la lispv@iispv.ro

Tiparit d HIE Car,

BA-lISPV-25594
Versiune n 03.08.201 1533
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27.07.2016 stare de primire:

Earesonisees _EServic_iu/Cqmpa;rg;ment: sséwcru CHIMIE Sl RADIOACTIVITATE : Rezultatul testului/ ;

28.07.2016 Lot: 1'38.07.2016 Zahar invertit prin SR 784-3:2009 (4R)  25504.3 1 - 78,28 % festelor c‘?reSPu"deg
data fab: 18.07.2016 (E-7.) ; prevederilor SR 784- |

data exp: 18.07.2018 | 2/2009. |

cant. lot: 200,00kg ~ Serviciu/Comparfiment: SERVICIU GHIMIE SI RADIOACTIVITATE s . Rezuitatlley
Zaharoza prin SR 784-3:2009 (4R) (ET)  25504-3.1: 2,47 % testelor coregp
prevederilo
2/2009.9%,
$Serviciu/Compartiment: SERVICIU CHIMIE S| RADIOACTIVITATE Rezultatul testglui/
Indice diastazic prin SR 784-3:2009 (AR) 25504.3.1 - 238 testelor, unde
(E.T) preve or SR 784-

testului/

Serviciu/Compartiment: SERVICIU CHIMIE ST RADIOACTIVITATE

Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1 25504-3.1: 17,0 %
(AR) (E.T.) i

Responsabili teste/analiza- ﬁ} E
0. B. = Ing. chim. L ML=
C.M.= Chim. R _Q/} ........

E.T. = Dr. ing. chim. 8 el ;
Responsabil SERVICIUL NUTRITIE ANIMALA $1 CONTAMINANTI: Dr.med.

A

Responsabil SERVICIU REZIDUURI; Dr. med. vet. -

Responsabil SERVICIU CHIMIE SI RADIOACTIVITATE: Chim,

Abrevieri / Definitii: O

4
GC - gaz cromatografie, MS - spectrometrie de masa;Parametri de performa @ etodelor utiliz?(fufc;ie si de reglementéri):LOD - limita de

detectie stabilitd in laborator;LOQ - limita de cuantificare stabilit4 in laboratof

GC-gaz cromatografie; \@ . § )
MS - spectrometrie de masi; @

Parametri de performanti ai metodelor utilizate (I@ si de reglementiti):

LOD - limita de detectie stabilitd in laborator; \\ 'S
= ; . 24

LOQ - limita de cuantificare stabilit in lab &, \

Daca rezultatul masurarii se afla sub valoaﬁD, rezul fi exprimat"nedetectabil”

Daca rezultatul masurarii se afla sub val 0Q, regyltallit va fi exprimat "< valoarea declarata aLOQ”,

HPLC/LC - lichid cromatografie;
CC B - Capabilitate de detectie a metodei (D 7/2002/EC);

%

CC a - Limita de decizie a metodei de confirffiar .657/200. ;

Conform - pentru compusi identi b valoarca C@ (pentru screening)/ CC o (pentru confirmare);<?
xml:namespace prefix = o ns = emas-migrosoft-com:office:office" />

- Neconform - pentru compusi 1cati pesteyalogtea CC B (pentru screening)/ CC a (pentru confirmare);

b T_es__le adaugate la nivel

FA01-BA-P
Opiniile, interpretarile,

tul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. In acest BA rezultatele Tncercarii si Editia 2/01.01.2016
ele sunt inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitatilor de probe, conform documentului Revizia 0/01.01.2016

ator
iile continute % 3
roba analizata.

de prelevare. Se inte roducerea p a Buletinului de analiz§ f&r4 aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

original. Falsifica ceStli document s@ peficpBeste in conformitate cu legislaia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatii

laboratorului, resfonsafilitatea esantioganii solicitantul CA. Tncercarile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentry detalii

suplimentare, va Miga olicitati ce% acreditare la iispv@iispv.ro

Tiparit di IE Car BA-IISPV-25594
Versiune nre 03.08.201640:53,

pagina 4 din 5

N

3



(AR) - Acreditat RENAR

(NR) - Neacreditat RENAR

IM - incertitudine de masurare
UM - unitati de masura

Potrivit rezultatelor - cand nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare la rezultatele investigatiei efectuate sau cand interpretarea rez

mentionata in BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificatiei, etc. ).

tului nu poate fi incadrata cu certitudine ca fiind corespunzator/necorespunzator (daca rezultatul masurarii + incertitudinea extinsa (obligatoriu !

Numar de exemplare \f din care se distribuie: [ Numér anex
ISPV, ISPV Servicii ISPV: |:| Contabilitate
DIRECTIA SANITARA [ serviciu Epidemiologie
——I VETERINARA SI PENTRU [ ]contabilitate Serviciu/Birou/Comparti
partiment C
SIGURANTA ALIMENTELOR O Oficial Siguranta Alimentelor @

BUCURESTI, S.C.0.8.A

D Serviciu/Birou/Compartim
[ | DINU Costel [C]ansvsa Antifrauda

FA01-BA-P
Ezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Tn acest BA rezultatele incercarii si Editia 2/01.01.2016
concluzia se referd Re#ultatele sunt Inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitatilor de probe, conform documentului Revizia 0/01.01.2016
de prelevare, Sggint® dRigla a Buletinului de analizé faré aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

original. Falsififarea @cestui documeniise ﬁ Epseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatii

laboratorului, ongabilitatea esagpionaiigare solicitantul CA. Incercarile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii

suplimentare, vi m, solicitati % de acreditare la iispv@iispv.ro

* Teste adaugate la 'orator

Opiniile, interpretd

-

. MISCHIE
din 03.08.2086 10

N

Tiparit
Versiune

ATLASvel BA-lISPV-25594
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